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百分表

测砧紧固螺钉

图 2 测砧带表式外径千分尺

    c一 口二=二

图 3 校对 用的量杆

4 计，特性

4.1

4.2

测微螺杆的轴向窜动和径向摆动

测微螺杆的轴向窜动和径向摆动量均不大于0.01 mma

测砧工作面与测微螺杆工作面的相对偏移量，该偏移量见表to

表 1 测砧工 作面与测微螺杆工作面 的相对偏 移f m m

测量范 围 偏移量 } 测量范围 偏移量

500一600
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4.3 测力

    外径千分尺
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表 2 (续)

型 式 测量范围/mm 示
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5 校准条件

5.1 环境条件
    校准外径千分尺的室内温度在表4的规定范围内，在室内平衡温度的时间不少于表

4的要求。

表 4 校准外径 千分尺的室 内温度和室 内平衡温 度的时间

测量范围/m *�内微

度赌 絃 糺

*�
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6.11 外径千分尺的示值误差
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当1=2 950 mm时，组合羗�





JJF 1088- 2002

    外径千分尺示值误




