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固定式温度计示值允差应符合表2规定。
当温度计量





零点位置，若连续使用则可每月测定零点一次。当发现所测的零点位置发生变化时，则应用
下式求出其各点新的示值修正值:
    新的示值修正值=原证书修正值+(原证书中上限温度检定后的零点位置一新测得的上

限温度检定后的零点位置)

15.5.5 实际温度与修正值的计算:

    实际温度=标准水银温度计示值+该点修正值

    被检温度计修正值=实际温度一被检温度计示值

16 动作误差与不灵敏区的检定

16.1 可调
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电接点玻瑞水



附录 3

电接点玻璃水银温度计检定证书 (背面)格式

电接点玻璃水银温度计


