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      h— 大、小容器的液位差
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5 零位回复误差

    一等仪器为士0.2 Pa;二等仪器为士0.3 Pa.

三 检 定 条 件

6 检定设备

6.1 国家基准微压计或一等标准微压计。

6.2 调压器，三通管及导压管。

6.3 温度计:测43



                                                  JJG 158- 1993

压力值误差为

                          Ap=pgAh(1一厂/p)                            (3)

式中:4p— 压力值误差，Pa;

      尸— 检定温度下纯水密度，kg/m3;

      P}— 使用环境温度下空气密度，kg/p
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