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表 2

项 目 名 称 首次检定 后续检定 使用 中检验

外观及工作正常性检查 + + +

开机特性 + + +

频 率复现性
�}

十 +

频 率准确度 + + +

5.2.2 外观及工作正常性检查

5.2.2.1 装有被检晶振的电子测量仪器不应有影响正常工作的机械损伤，通电后

电
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外标输入
参考频标

频 差 卜F川 示 it'}t 8S
被检晶振 }一 乙

倍 增 器
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图 5

                                  Y( r)=

式中:人2— 计数器测得的频率平均值;

      fm— 合成器输出的频率标称值。

    3)被检仪器为时间间隔测量仪

平值
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7h，共得8个Y:( r)，按 (
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101次，共测得101个Y(:)值，按 ((11)式计算1。频率稳定度。

。(·卜丫I loo'J zoo;}} (，千1(·，一、)千，
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附录 A

有晶振频率输出的电子测，仪器内晶振的检定证书内页格式

1.开机特性 V=

2.日频率波动 S=

3. 1秒频率稳定度 。，(is)二
4.频率复现性 R=

5.频率准确度 A二

6.日老化率 (首
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附录 B

无晶振�3 458振


