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「条款

表 2 (续 )

      检查 方法

  向上调整槽部螺杆，槽部水银面上升迟钝，而内管水银柱上升明显加快，多为皮囊

透气性较差 (在比较检定过程中，也可从气压变化趋势和仪器的响应情况加以判定)

  缓慢调整槽部螺杆，故5221 0 1 13�1 0 8�(定)Tjj�1 0 0 1 81 421473 Tm�(2)m�(槽)Tj� 0 1 192 473 Tm��5221 
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附录 B

水银气压表示值比较检定记录表格
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