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4.2.3

4.2.4

压力计应有水平指示装置和水平调节装置。

零位调节机构应灵活可靠。

5 计皿器具控制

5.1 检定条件

5.1.1 检定用标准器选用原则:

    标准器与压力计最大允许误差的络对值的比值:0.05级不大于1/2; 0.2级、0.4级

不大于1/3。根据压力计测量范围不同，可选用工作基准或标准气体活塞式压力计、浮

球压力计和液体压力计

许值
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附录 A

精密杯形和U形杯液体压力计记录

  归档顺序号

送检仪器名称: 型号 : 器号 :

测量范围 : Pa 准确度等级:P
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附录 B

中国各主要城市重力加速度数值表

m/5

序号 城市 重力力JI速度 一一主

力

表
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附录 C

空气密度与大气压力和环境温度换算系数�(数)Tj�1 0 0 1 258 4411 Tm�(数)T 258 4411 Tm�05�

2




