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    表层水温表的工作原理是将表层水温表放人
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    b.三相点瓶。

    c.放大镜或读数望远镜 (8一10倍)。
    d.应力仪。

5.2.3 环境条件

    检定的环境温度:(20士10) 90

    相对湿度:.<80%

5.3 检定方法

5.3.1 外观、安全性、尺寸和标记

    目视检查，满足4.1-4.3各条的规定。

5.3.2 示值误差

    把外壳卸下对内温度计进行检定，检定方法是全浸的。
    a.示值误差检定
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