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4.2 平工作台工作面的平面度

    不大于3 pm,并且不允许凸起。
4.3 两定位指示计轴线间的距离

    应在 (500士0.05) mm范围内。

4.4 两定位指示计轴线的平行度

    在100 mm长度上不大于0.02 m
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6.1.2 检定用标准器具及设备

6.1.2.1 协6j�1 0 
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