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        图2 指针式电感测微仪

  l一指示表;2-指针;3一放大倍数调整旋钮;

4-量程转换开关 ;5- 测量功能选择开关;6-测
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  专用检具

台架 、测力计

0.01N测 力计

    秒表

  台架 、量块

注:表中 “+”表示检定 ;“一” 表示可不检定

6.3 检定方法

6.3.1 外观

    目力观察。

63.2 各部分的相互作用

    目力观察和试验。

6.3.3 零位平衡
    检定前，首先调整好仪器的放大
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L— 受检点上所用量块的实际尺
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表 5 电子柱式示值误差的检定方法

分度值

  /I'm

量程

/产m



d.IG 396- 2002

      n— 量块所需配对数。

    配对法检定示示
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    以土10JAm量程挡位为例简述其演算方法:

    (a)使A, B传感器示值为零，将量程开关置于t 10[Lm挡位。
    (b) B传感器示值为


