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脉冲信号发生器检定规
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脉冲信号发生
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    发生器外观应无缺陷，不应有影响正常工作的机应



JJG 490- 2002

  脉冲宽度测量范围:In，一l Oms ;

  最大允
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    被检发生器外观应符合本规程第4章要求。

5.3.1.2 工作正常性检查

    被检发生器按规定时间预热后
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    将脉冲信号源输出端和与发生器的外触发输人端相连，发生器的输出端与计数器

(或示波器)输人端相连。将发生器设置为 “触发延时输出”功能，调节脉冲信号源输

出幅度由小到大，至发生器能正常稳定输出，记下脉冲信号源此时的输出幅度为发生
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附录 A

检定记录格式

送检单位

制 造 厂

型 号

温 度

编 号 证 书 号

℃ 湿 度 % 电
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表 A.3 脉冲频 率 (周期 )(1V)

被检标称值 实际值 一被检标称值 实际值 }被检标称值 实际值
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