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                    Y(劝— 仪器探测器未加修正滤光器前的相对光谱响应度。

    通常把满足公式 (1), (2)的测色条件称作卢瑟条件。

    仪器符合卢瑟条件的程度，决定着仪器测色准确度的高低。为了减少由于合

合由
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功能的缺陷。

5.1.2 仪器配套的专用工作白板和色板应平整、清洁、干燥、颜色均匀、不透明，无

裂痕、皱纹和气泡等缺陷。

5.1.3 仪器应有如下标记:名称、型号、编号、厂名、【应二标志及出厂日期。

5.2 照明与观测条件

    应符合GB/T 39
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    稳定性Of的计



JJG 595- 2002

检。每次送检应带上次检定的证书，否则按首次检定处理。

    检定证书的内容见附录Co
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附录 C

检定证书内页格式

外观 照明与观测条件 稳定性

示 值 误 差

标 准值 示值 示值误差(示值一标准值)

标 准

色板
Yo 生o Yu Y x Y △Y △x Ay

重复性 复现性

:(Y) s(x) s(y) s(AE) Al( Y) Al(x) Al(Y) AI(AE)

温度 相对湿度

检定

结论
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附录 D

    标准照明体和光




