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允许误差的1.25倍。

7.1 检定条件

7.
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表 1(续)

项
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                        图4 白噪声、粉红噪声频谱均匀性检定方框图

7.3.8.1 检定装置方框图如图5所示。声频信号发生器置于电压输出，频率调至

1000Hz，幅值调至1V(有效值)，采用并联电阻法，先测量声频信号发生器开路输出电

压，用测量放大器直接测量，然后并上交直流电阻箱，阻值由大到小，调至测量放大器

测量值较开路值下降6dB，此时电阻箱的阻值即为 即用
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      V2— 负载R上电压值，V;

      R— 标准负载电阻 (精确到0.01n), R取m0
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