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3 计f性能要求

3.1 工作样块

    仪器应配备工作样块，该样块须经计量检定，其折射率 (nD)的测量扩展不确定

度不应超过1x10一0 (k=3)o

3.2 阿米西
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7x10一5 (k=3)a

5.1.1.2 蒸馏水

5.1.1.3 钠光灯，40 W白炽灯。

5.1.1.4 折射液

    三种常用折射液，其折射

液
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附录 D

阿贝折射仪
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    此项服从三角分布，则由于温度变化引


