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平面等倾干涉仪检定规程

范围

本规程适用于平面等倾干涉仪的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

JJF 1001-1998 通用计量术语及定义

JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

    平面等倾干涉仪是一种用于平面量值传递的标准计量器具，主要用于检定尺寸较大

的平晶、各种尺寸的长平晶和标准平尺等的平面度。

    仪器工作原理如图 1所示。
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Do— 标准干涉环直径，当干涉环级数为整数时最里环的直径;

N:- i点被测千涉环的级序，在0级环内
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6.2 检定项目

    平面等倾干涉仪首次检定、后续检定和使用中的检定项目列于表40

0
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果应不大于4.2中的要求。

    工作台移动的扭摆和回转运动的摆动是通过目镜观察干涉环中心的位置变化来确定

的，干涉环中心的位置












