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要求。

4 通用技术要求

4.1 外观及功能性检查

4.1.1 仪器应附有制造厂的技术说明书，并附件齐全;应标明仪器名称、型号、编号

及制造厂名称、制造计量器具许可证标志及编号，各开关、旋钮、显示器应有明确的功

能标志。
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5.2 检定项目

    检定项目如表2所示。
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附录 A

检定证书、检定结果通知
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附录 B

检 定 记 录 格 式

证书编号 送检单位

仪器名称 制造厂商

型 号 仪器编号

测量范围 磁氧类型

最小分度 仪器级别

检定环境温度 ℃ 湿 度 % RH

大气压力 kPa 标准物质编号

1.外观及功能性检查

2.




