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    3)采用国际标准或国家标准的标准代码和年代号;

    4)制造计量器具计可证返互二标志。

5.2.2 非供操作者使用的部件，应采用密封或标记的方法加以保

应应
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    相对湿度:g80%;

    气压:(86一106) kPao

6.2 检定项目

    毫瓦级超声功率计的检定项目见表to

                                      表 1 检验项 目一览表

序号 检定 项 目 首次 检定 后续检定 使用中的检验

1 外观检查 + + +

2
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器输出的平均声功率值分别对应各测量点并逐点进行测量，测量点分别为 1MW, 3mW,

5mW, 7mW, lOmW, 20mW, 50mW, l00mw, 300mW, 500mW。每个m
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附录 B

毫瓦级超声功率计检定结果通知
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附录 C

                          不确定度的评定实例

    毫瓦级超声功率计功率示值测量




