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    衰减误差:(0.5%A士0.02) dB，式中:A为衰减量
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减量，使被检超声探伤仪显示屏上显示的高频信号幅度为垂直刻度 100%，且有大于

30dB的衰减量。

6.3.5.4 调节标准衰减器，读取高频信号幅度自垂直满刻度 100%下降至刚能辨认之最

小值时衰减器调节量，即为被检超声探伤仪的动态范围。
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附录 A

超声探伤仪
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附录 C

检定不确定度评定实例

选一稳定的超声探伤仪，
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(0.16%)，以均匀分布考虑，k=




