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搅拌机等设备的总称。

4 概 述

    水泥软练设备测量仪是一多参数测量仪，主要用来检测水泥胶砂振动台的振动位移

幅值和振动频率、水泥胶砂搅拌机和水泥净浆搅拌机的搅拌转速以及试验工作时间等动

态参数。测量仪是由压电加速度传感器、光电转速传感器和信号处理及显示等部分组

成。

5 计量性能要求

5.1 测量仪振动加速度灵敏度扩展不确定度 (40Hz一100Hz范围内):3% (k=2);

5.2 测量仪振动频率示值误差:不超过1.0%;

5.3 测量仪振动位移幅值示值误差 (45H:一55Hz范围内):不超过 ].5%;

5.4 测量仪转速示值误差 (60r/min一999.9r/min范围内):不超过1.0%;

5.5 测量仪时间示值误差:不超过0.1s0

6 通用技术要求

6.1.



JJG 974- 2002

7.1定型鉴定或样机试验
7.1.1 定型鉴定或样机试验应按鉴0按
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附录

检定证书内页格式

外观及附件:

振动加速度灵


