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表 3

检定项 目 首次检定 后 续检定 使 用中检验

外观

            示值误差

              零点

          示值稳定度

毛细管均匀性及刻度等分均匀性

注 :表 中的 “十”表示应检定 ， ”表示可不检定 。

6.3.1 外观检查

6.3.1.1 首次检定的温度计:用目力观察温度计应符合本规程5.1 -5.4的要求。使用

玻璃偏光应力仪观察温度计烧接部位时，应呈橙红色。

6.3.1.2 后续7 Tm�(:)Tj�1 0 0 111
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附录 B

石油用高精密玻璃水银温度计检定证书 (内页)格式

石油用高精密玻璃水银温度计

测量范围 ℃ 分度值 ℃ 浸没方式

检 定 结 果

温度计的

示值/9C

修正值/℃

温度计的

示值/ ̀C

修 正值 /℃

零点位置 ℃

附注:1.根据示值计算实际温度的公式:

实际温度=示值十修正值

2.下次送检请带此证书
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附录 C

石油用高精密玻璃水银






