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2 等效连续声级和声暴露的关系为
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式中:

    LA,q— 等效连续声级，dB:
      T— 平均时间间隔，h
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分时间为900S.
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内。

6.3 标记

    声暴露计中非供操作者使用的部件应采用密封或标记的方法加以保护。

7 计t器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。

首次检定和后续检定

1 检定项
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    声校准器的准确度等级为 1级。

    b
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                            图2 绝对声灵敏度检定装置方框图

    度
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正弦信号发生器的频率置于1 kHz，调节其输出幅度，使测量放大器指示127.0 dB.

    b)保持正弦信号发生器输出信号的频率与幅度不变，用声暴露计取代标准传
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7.4.2.1 外观检查

查
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附录 B

检定证书和检定结果通知书内页的格式

B.1 检定证书内页格式
    声暴露计检定证书内页格式见�      暴
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