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本规程主要
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光栅式测微仪检定规程

1 范
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4 计量性能要求

4.1 测力
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块的对应尺寸为1,_二与III_。  �_。.

    放置l。一。。量块，反行程旋转测微仪检定器的读数鼓轮，每间隔4Nm记录一次测微

仪的示值，共测10点;再将测微仪检定器退回40tim，放置lb-m,。量块，反行程旋转测

微仪检定器的读数鼓轮，每间隔4p。记录一次测微仪的示值，共测10点。各点示值误
差的计算公式如下:

                          △毛二!、一(!。一16,)一气 (4)

式中:A
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附录 B

示值误差测最
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对于l00mm测量范围的测微仪，u, ( la) = 0.012pm
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B.8扩展不确定度鱿
                        味二气u,(AL)=，，(veff) u, (AL)

    对于l Omm测量范围的1级测微仪，ve,r = 217，取置信概率p = 0.95,查表得k95二

t95(217)Oe测
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