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      T— 空气温度，℃。
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        A— 声波检测仪测量范围







JJG 990-2004

    标准差:u( t,)=s, = 0.121is

    2) B类标准不确定度
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附录 B

检定证书内页格式

                                检定 结 果 共 页 第 页

1.外观检查:

2声时测量相对误差:电信号测量最大相对误差_ %，

                  声信号测量最大相对误差
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附录 C

检定结果通知书内页格式

                              检 定结 果 共 页 第 页

1.外观检查:

2.声时测量相对误差:电信号测量最大相对误差_ %，

                    声信号测量最大相对误差_ %。

3.幅值测量级线性:每lOdB最大误差_ dB，总线性范围_ dB,

                    最小分度为 dB.
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